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DN 16 ISO-KF DN 16 CF-R �" NPT Rohr ½" 7/16-20 UNF4 VCR

DN 16 ISO-KF DN 16 CF-R

8 VCR  
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Deinstallation

Démontage

 

 
 

1.5 mm

3×360°
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 Wolfram-Heizfaden 
Tungsten filament 
Filament tungstène 

 Nickel-Heizfaden 
Nickel filament 
Filament nickel 

 

1.5 mm

 

 
 
 

Einbau

Installation

Installation

Messröhre
abgleichen

Adjusting
the Gauge

Ajustement de
la gauge
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