
       nutzen, um zu IR Ethananalyse zu gelangen und 
dann         drücken
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       drücken und danach 

       drücken, um Ethangehalt (%) zur Kompensation 
auszuwählen

       nutzen, um zu Einstellungen zu gelangen und 
dann        drücken
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     nutzen, um den gewünschten Kompensationswert 
in der Auswahlliste auszuwählen und       drücken

7
       drücken und danach         und 


