
Deaktivierung des Bildschirmschoners im 
Methan-Messgerät IRwin

KURZANLEITUNG
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      nutzen, um zu Allgemein zu gelangen und 
dann         drücken
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        drücken und und danach 

     nutzen, um zu Bildschirmschoner zu gelangen und 
dann         drücken, um das Auswahlmenü zu öffnen
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Anzeige auswählen und        drücken 
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      drücken, um bis ”Aus” zu gelangen.       drücken 
um auszuwählen.
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       drücken und danach        und


