
Durchführung des Funktionstest mit 10ppm CH4 beim
Methan-Messgerät IRwin

KURZANLEITUNG

1 (2) mimz66de1-01 (1909)

Funktionstest auswählen und mit          
bestätigen

1

2
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Oberirdische Überprüfung 10ppm CH4 auswählen 
und mit         bestätigen
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       drücken, um Test auszuwählen 

        drücken und danach 
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Durchführung des Funktionstest mit 10ppm CH4 
beim Methan-Messgerät IRwin
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Frischluft zuführen und mit         starten
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10 ppm CH4 zuführen und mit        starten
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Wenn Test bestanden,        drücken
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Um Funktionstestergebnis ls pdf-Datei zu speichern, Ja 
auswählen und        drücken

        drücken und danach         und


